
DEKLARACJA ZGODNO ŚCI 
(DECLARATION OF CONFORMITY) 

 
MY          CAS POLSKA Sp. z o.o. 
(We)    ul.Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa 
                         www.wagicas.pl    
 
oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób :      0122   
(declare that following product) 
Produkt  :  Waga nieautomatyczna 
(product)  (non-automatic weighing instrument) 
Producent  :  CAS CORPORATION 
(manufacturer)  
Typ   :   CI 200A / CK200  
(type)           
jest zgodny z następującymi dyrektywami : 
(conform to the following directives) 
EMC (Dyrektywa : 2004/108/EC; Rozporządzenie MI z 02.04.2003, Dz.U. 90 z 2003 poz. 848) – 
kompatybilność elektromagnetyczna 
(EMC (Directive : 89/336/EEC) – electromagnetic compatibility) 
wykonawca    : SK Tech CO., LTD.  
carried out by)     820-2, Wolmoon-Ri, Wabu-Up, Namyangju-Si, Kyunggi-Do, 472-905 Korea 
użyte standardy       : EN 61000-3-2:2005, IEC 61000-3-3:1994+A2:2005, CISPR 11:2003 + A1:2004 
(standards used)        Class A, EN 61326-1:2006 (Basic Immunity test requirements). EN61326-

2:2006  
    (IEC 61000-4-2:1995+A2:2000, IEC 61000-4-3:2006, IEC 61000-4-4:2004,  
   IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2003 + A1:2004 + A2:2006,  
   EN 61000-4-11:2004) 

Test Report No. :  SKTEC-110131-021 
 
LVD (Dyrektywa : 2006/95/EC; Rozporządzenie MGiPS z 12.03.2003, Dz.U. 49 z 2003 poz. 414) –  
bezpieczeństwo elektryczne 
(LVD (Directive :2006/95/EC) – electrical security) 
Nazwa modelu :  Zasilacz Impulsowy SW-15-1CAC 
(model name)     Switching Power Supply SW-15-1CAC 
wykonawca   : Suzhou Electronic Product Testing Institute Co., Ltd, International education  
(carried out by)    park , Yuehu Road, Wuzhong economic development zone, Suzhou, P.R.China 
użyte standardy : EN 60950-1:2006 
(standards used)  
Raport z testów nr : CJSETI-2011S0701002E 
Test Report No.   
 
NAWI (Dyrektywa : 2009/23/EC; Rozporządzenie MGiPS z 11.12.2003, Dz.U. 4 z 2004 poz. 23) – 
zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych        
(NAWI (Directive : 2009?23/EC) - metrological aspect of non-automatic weighing instruments)  
wykonawca  : National Weights & Measures Laboratory, Stanton Ave, Teddington     
(carried out by)     Middlesex TW11 OJZ United Kingdim 
 użyte standardy : EN 45501:1992  
(standards used)   
nr zatwierdzenia typu:  miernika wagowego – GB 1361,  wagi – UK2883 
(EC Type approval) 
Raport z testów nr : SN1135 
Test Report No.  
 
Nazwisko : Piotr Dobruszek – Prokurent    Data : 17 listopada 2014 
(name)         (date)      
        

 


